
qubeCTG

Anzeigen von Szenario- 
relevanten Informationen

Zurück zum Hauptmenü/ 
Startbildschirm

Mütterliche Temperatur

Mütterliche  
Sauersto�sättigung

Darstellung Monitor

TOCO - Gramm

Fetale Herzfrequenz

Doppeltap für  
Versionsdarstellung

Szenario pausieren/ 
weiterführen

Mütterliche Herzfrequenz

Mütterlicher Blutdruck

FUNKTIONSÜBERSICHT



qubeCTG

Keine Änderungen vornehmen

Einstellen der Baseline für  
Tokogramm und fetale Herzfrequenz

Notizen hinzufügen

Start/ Pause

Fortschrittsbalken

Szenariogeschwindigkeit

Einstellung Variabilität für  
Tokogramm und fetale Herzfrequenz

Einstellen und verändern von Wellen 
und Shapes für Tokogramm und 
fetale Herzfrequenz

Kontaktqualität für Tokogramm  
und fetale Herzfrequenz darstellen

Szenario  
benennen/ umbenennen

Szenario  
Briefing

Dateien/ Medien  
zu Szenario  
hinzufügen

Information zur  
Softwareversion

Zurück zumHauptmenü/ 
Startbildschirm
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